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Avrupa Birligi Parlamentosu ve Konseyinin 26 Subat 2014 tarihli ve 2014/32/EU sayili Olgti
Aletleri Yonetmeligi, Tiirkiye Cumbhuriyetinin 29.06.2016 tarih ve 29757 sayili Resmi
Gazetesinde yayinlanan 2014/32/AB Olgti Aletleri Yénetmeligi uyarinca;

Uretici : LUNA ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE TiC. AS.

Atatiirk Organize San. B6l. 10001. Sokak No:9 Gigli / iZMiR

Uygulanan Temel : Olgii Aletleri Yoénetmeligi Ek 5 ve Ek MI-003
Gerekler
Cihazin Adi : Monofaze Aktif Elektronik Elektrik Sayaci
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- Elektromanyetik E2
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1. Elektrik Sayaci Hakkinda Genel Bilgi

1.1 Gosterim
Aktif elektrik enerjisini ve gekilen maksimum gici olgen ve bu verileri LCD ekranda gosterebilen,
yaz-kis ileri saat uygulamalarini otomatik olarak gerceklestiren, istenilen bilgi ve programlan

hafizada tutan, istenildiginde bu bilgilere ulasilabilen elektronik elekirik sayaci.

1.2 Tasarim

Sayacin Temel Pargalarn
- Elektronik kart
- Alt Kapak-Govde
- Ust Kapak

- Klemens Kapag!

1.3 Metrolojik Ozellik

Aktif elektrik enerjisinin ol¢ilmesi

1.4 Yazilim
Software Version:1.01
CRC Value: 5A2B557A

1.5 ilave Donanimlar

Mevcut Degil

1.6 Direktif Kapsaminda Olmayan Ekipmanlar
RS485, Reaktif Olgiim 6zelligi

lgili Raporlara gore sayacin aktif ve reaktif kisminin birlikte ve uyumlu olarak calistigi tespit
edilmistir. Ancak, Reaktif kisim Olgii Aletleri Yonetmeligi (2014/32/AB) ve bu sertifikanin

kapsaminda degildir.
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2. Teknik Veriler

Tip LNG10

Tanimi 1 Fazh, 2 Telli, Cok Tarifeli, Demantmetreli, Bina dis1, RS485
Haberlesmeli, Cift Yonlii,Aktif Elektronik Elektrik Sayaci

Dogruluk Sinifi C

Yazihm Versiyon No 1.01

Yer Izmir

Sayac Yeri Bina Dis1

Sayagc Biitiinliigii Sayag biitiinliigii miihiir ile korunmakta ve disaridan miidahale

edilmesi engellenmektedir.

Miihiirleme Tipi Plastik Cakma Miihiir
Sicakhik Arahg -40 °C / +70 °C

Devre Tipi Dogrudan Baglanan
Frekans 50 Hz +%5

Akim Arahgi (A) 0,15-5(100) A

Voltaj Arahg (V) 230V

3. isaretleme
Asagidaki bilgiler elektrik sayaci Gzerinde bulunmalidir.
- imalatginin adi ve/veya tescilli markasi,
- faz sayisi ve baglanti kablo sayis,
- Uretim yil ve seri numarasi,
- akim dlgme arali§1, minumum akim (Imin), referans akim (Iref), maksimum akim (Imax)
- referans frekans (Hz),
- sayag sabiti,
- dogruluk sinifi,
- elektrik glvenlik sinifi (yalitim kapli sayaglar igin cift kare isareti)

- calisma sicaklik araligi veya gevre sinifi,

- nominal voltaj (trafolu ise primer ve sekonder gerilim),
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3.1 Ureticinin tescilli markas:

Uretici asagida gosterilen sekil ibareli ticari markasini sayac uzerinde kullanmaktadir.

JUNA

/"'LU

4. Miihiirleme

Sayag alt gévdesi ve st kapag birbirine baglayaci sekilde vidalanir ve bu vida Uzerindeki bosluga
plastik muhirler takilarak damgalanir. Klemens Kapagi, sayag takildiktan sonra yetkili personeli
tarafindan munhdrlenir.

5. Uretim, Kullanima Alma ve Kullanim Sartlari

5.1 Uretim

- Uretim igin Ozel sartlar tanimlanmamustir.

5.2 Kullanima Alma

- sayaglari dretici firmanin montaj talimat ve/veya kullanim klavuzunda belirtildigi sekilde
tesisata takilmalidir,

- sayacin tip testleri EN 50470-1:2006 ve EN 50470-3:2006 gore gergeklestirilmistir.

5.3 Kullanim

- Uretici tarafindan verilen kullanim klavuzundaki sartlara uygun olarak kullaniimalidir.

6. Degerlendirme Kapsaminda Kullanilan Dokiimantasyon
- Eldas Elektrik, Elektronik Sanayi ve Tic. A.$.’nin 20.12.2019 tarih ve EL19-0059 sayili Deney

Raporu
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7. Degerlendirme Kapsaminda Kullanilan Standard ve Yénetmelikler

7.1 Direktif, Harmonize Standardlar ve Zorunlu Dokiimanlar
- 29.06.2016 tarih ve 29757 sayill Resmi Gazetede yayinlanan 2014/32/AB sayih Olgii
Aletleri Yonetmeligi
- EN 50470-1:2006
- EN 50470-3:2006
- OIML R 46:2012
7.2 Kaynak Dokiimanlar
- WELMEC Guide 7.2
8. Sonug

Sayacin yapisal, teknik ve metrolojik parametreleri bu tip onay belgesi ile sunulan dokiimantasyon ile
uyumlu olmalidir. Sayaci tiim &zellikleri Avrupa Birligi Parlamentosu ve Konseyinin 26 Subat 2014
tarinli ve 2014/32/EU sayili Olgii Aletleri Yénetmeligi, Tirkiye Cumbhuriyeti’nin 29.06.2016 tarih ve
290757 sayih Resmi Gazetesinde yayinlanan 2014/32/AB Olgl Aletleri Yonetmeligi sartlarini
saglamaktadtr.

9. Ekler

Ek-1: Elektrik Sayacina ait Resimler
Ek-2: Miihiirleme Gésterimi

Ek-3: isaretleme

Ek-4 :Saya¢ Boyutlarn
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Sayacin arkadan gériiniimii
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Sayacin yandan goériinimii
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Sayacin i¢ goriiniimiiniin fotografi
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Elektronik Kart On Gériiniim
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Elektronik Kart Arka Goriiniim
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EK-2:

Mihiirleme

Main Cover Seals
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| Terminal Cover Seals
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