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Avrupa Birligi Parlamentosu ve Konseyinin 26 Subat 2014 tarihli ve 2014/32/EU sayili Olgii
Aletleri Yénetmeligi, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin 29.06.2016 tarih ve 29757 sayill Resmi
Gazetesinde yayinlanan 2014/32/AB Oicii Aletleri Yénetmeligi uyarinca;

Uretici

Uygulanan Temel
Gerekler

Cihazin Adi

Tip

Proje No
Uygunluk Deg. Rp.
Verilis Tarihi
Gegerlilik Tarihi

Toplam Sayfa Sayisi

: LUNA ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE TiC. AS.
Atatiirk Organize San. Bol. 10001. Sokak No:9 Cigli / iZMIR

: Olgii Aletleri Yénetmeligi Ek 1 ve Ek MI-003

: Monofaze Aktif Elektronik Elektrik Sayaci

: LUN10OF

Cevresel Siniflar
- Iklimsel -40°C / +70°C
- Mekanik M1

- Elektromanyetik E2

: 1902-19/12995
: 1902-MID-065/2019-01
:24.01.2019

: 23.01.2029
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU

Belge No:1783-MID-065 Rev. 00

1. Elektrik Sayaci Hakkinda Genel Bilgi

1.1 Gdsterim
Aktif elektrik enerjisini ve gekilen maksimum guict 6lgen ve bu verileri LCD ekranda gosterebilen,
yaz-kig ileri saat uygulamalarini otomatik olarak gerceklestiren, istenilen bilgi ve programlari

hafizada tutan, istenildiginde bu bilgilere ulasilabilen elektronik elektrik sayaci.

1.2 Tasarim

Sayacin Temel Pargalari
- Elektronik kart
- Alt Kapak-Govde
- Ust Kapak
- Klemens Kapagi

1.3 Metrolojik Ozellik

Elektrik enerjisinin dlgllmesi

1.4 Yazilim
21.01

1.5 ilave Donanimlar

RS485 Haberlesme Portu

1.6 Direktif Kapsaminda Olmayan Ekipmanlar
RS485 Haberlesme Portu
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Tip LUNIOF

T — 1 Fazli, 2 Telli, Cok Tarifeli, Demantmetreli, Bina dis1, Aktif
Elektronik Elektrik Sayaci

Dogruluk Sinifi Sinuf B

Yazilim Versiyon No 21.01

Checksum 29D2C1AF

Yer [zmir

Saya¢ Yeri Bina Disi

Sayac¢ Biitiinliigii

Sayag biitiinliigti miihiir ile korunmakta ve disaridan miidahale

edilmesi engellenmektedir.

Miihiirleme Tipi Plastik Cakma Miihiir
Devre Tipi Direkt bagh

Frekans 50 Hz

Referans Voltaji (V) 230V

Cahsma Gerilim Arahg (V) 0,8Un ile 1,15Un arasi
Kalkis Akimu (Ist) 20 mA (0,041tr)
Minimum Akim (Imin) 0,25 A

Gecis Akim (Itr) 05A

Referans Akim (Iref) 5A

Maksimum Akim (Imax) 100 A

Sayac Sabiti

1000 imp/kWh

Calisma Sicakh@ Arahg

-40°C ...+70°C (3K7)

Bagil Nem Oram Maks. %95
Toza ve Suya Karsi Koruma Simifi | IP54 (Bina Disi)
Elektriksel Koruma Simifi 11 (iki)
Mekanik Simif M1
Elektromanyetik Simif E2
Gerilim Devresi Gii¢ Tiiketimi <2W, 10 VA
Akim Devresi Gii¢ Tiiketimi <4 VA
ESD Voltaj Dayanim Temasli: 8 kV Havadan: 15 kV
Ani Darbe Gerilimi Dayanim 6 kV
A ~Haberlesme Optik
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3. isaretleme

Asagidaki bilgiler elektrik sayaci (izerinde bulunmalidir.

imalatginin adi ve/veya tescilli markasi,

faz sayisi ve baglanti kablo sayisi,

uretim yil ve seri numarasi,

akim 6lgme araligi, minumum akim (Imin), referans akim (Iref), maksimum akim (Imax)
referans frekans (Hz),

sayagc sabiti,

dogdruluk sinifi,

elektrik glvenlik sinifi (yalitim kapli sayaglar igin Gift kare isareti)
calisma sicaklik araligi veya gevre sinifi,

nominal voltaj (trafolu ise primer ve sekonder gerilim),

AB Tip inceleme Belge numarasi,

Olgiim aletlerine ilisin yonetmelik geregince konulmasi gereken uygunluk isareti

3.1 Ureticinin tescilli markasi

Uretici asagida gosterilen sekil ibareli ticari markasini sayag Uzerinde kullanmaktadir.

N

4. Miihiirleme

Sayag alt govdesi ve Ust kapag birbirine baglayaci sekilde vidalanir ve bu vida Gzerindeki bosluga
plastik mihurler takilarak damgalanir. Klemens Kapagi, sayag takildiktan sonra yetkili personeli
tarafindan muhdrlenir.

5. Uretim, Kullanima Alma ve Kullanim Sartlari

5.1 Uretim

uretim igin 6zel sartlar tanimlanmamistir.

Jlari dretici firmanin montaj talimati ve/veya kullanim klavuzunda belirtildidi sekilde
esi§ Lf:a]"takllmalrdlr.

o

gc/A tip testleri EN 50470-1:2006 ve EN 50470-3:2006 gére gergeklestirilmistir.
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5.3 Kullanim

- Uretici tarafindan verilen kullanim klavuzundaki sartlara uygun olarak kullaniimalidir.

6. Degerlendirme Kapsaminda Kullanilan Dokiimantasyon

- Eldas Elektrik, Elektronik Sanayi ve Tic. A.S.'nin 05.12.2018 tarih ve EL18-0049 sayil sayili Deney
Raporu

- Uretici firma teknik dosyasi; teknik resimler, komponent listesi

7. Degerlendirme Kapsaminda Kullanilan Standard ve Yénetmelikler

7.1 Direktif, Harmonize Standardlar ve Zorunlu Dokiimanlar

- 29.06.2016 tarih ve 29757 sayili Resmi Gazetede yayinlanan 2014/32/AB sayili Olgii
Aletleri Yonetmeligi

- EN 50470-1:2006

- EN 50470-3:2006

- OIML R 46:2012

7.2 Kaynak Dokiimanlar

- WELMEC Guide 7.2

8. Sonug

Sayacin yapisal, teknik ve metrolojik parametreleri bu tip inceleme belgesi ile sunulan dokiimantasyon
ile uyumlu olmalidir. Sayaci tum &zellikleri Avrupa Birligi Parlamentosu ve Konseyinin 26 Subat 2014
tarihli ve 2014/32/EU sayili Olgu Aletleri Yonetmeligi, Turkiye Cumhuriyeti'nin 29.06.2016 tarih ve
29757 sayill Resmi Gazetesinde yayinlanan 2014/32/AB Olgii Aletleri Yoénetmeligi sartlarini
saglamaktadir.

9. Ekler

Ek-1: Elektrik Sayacina ait Resimler
Ek-2: Miihiirleme Gdsterimi

Ek-3: isaretleme

Ek-4 :Sayag Boyutlari
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EK-1: Elektrik Sayacina ait Resimler

Sayacin 6nden gorinimi Sayacin arkadan goriniimii

T VDARDS

—
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"e*,«,,\EJektronlk Kart On Goriiniim Elektronik Kart Arka Goériinim
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EK-2:
Miihiirleme

(7 )

T8 88:88:8888

A6 BBBrTTank

\

LUNA A.S.

[~ Miihiir
Y
/ \ Dagitim Sirketi
Miihiir

| /
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EK 3:
isaretleme
( LN h
I 1N A ELEKTRONIK ELEKTRIK SAYACI
EN 50470
IP@54
E2,M1

C €[M18]1432

TiP: LUN 10F,

URETIM YILl

1ooo
mp/kWh

BINA DISI COK TARIFELI
1 FAZLI 2 TELLI AKTIF
230V 0.25-5(100)A 50Hz SINIF:B

s BT
Calisma Sicaklik Araligi

ssnined 1111111 | 40°C...+70°C

LUNA Elekink Elekironik San. Tic A.$
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EK4:

Sayac Boyutlan
35mm,;35mm

AN

25 mm

.%_E“_m“‘ﬂ.‘!:u..

70 mm

137.30mm
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